ВНИМАНИЕ!!!
В вашем приборе канал "Концентрация смеси газов" (Н--4) заменен на "Уровень в емкости". Для измерения этого параметра используется датчик уровня PROBE (Rosemount).
Установите датчик уровня на мостике емкости, используя входящее в комплект крепление, согласно руководству пользователя на датчик уровня. Датчик должен быть установлен на такой высоте, чтобы показания на дисплее датчика соответствовали данным из протокола калибровки на установленный канал для пустой и максимально заполненной емкости.

Калибровка канала производится согласно п. 9.5.8. При этом составляется протокол:
Таблица______

	Значение уровня  Н (по образцовой линейке), м 
	Объем раствора на уровне Н, м3
	Показания прибора, м3
	Погрешность
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         Заводской № датчика                               ____________________________

         данные настройки датчика уровня:

	расстояние от датчика

до поверхности раствора, м
	значение тока, мА

	
	

	
	


        габаритные данные емкости _________________________
                                  Результаты поверки
 
 Основная приведенная погрешность  ±  _____________________________

 Дата поверки ___________________________________________________

 Поверитель ______________________________________
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